
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10 204

Einreicher:  Zertifikat Nummer:  W0001‐11
 Auftragsnummer:  380001
 Auftrag vom: 01.01.2011

Kundennummer:
Kalibrierdatum:

Rückführbarkeit: Die Messungen wurden mit Transfernormalen durchgeführt, 
welche auf nationale Primärnormale rückführbar sind.

Angaben zum Prüfling:  Angaben zum Normal:

Gegenstand:  Temperaturnormal: Temperaturkalibrator
Produktionsnr.:  Hersteller: Ametek
Hersteller:   Seriennummer: 00456801056
Nenngröße:  Typ: DTI 1000
Anzeigebereich:  Kalibrierzeichen: T10‐0988
Skalenwert:  Unsicherheit: 6*10‐3 °C
Klasse:  Medium: Öl
Anschlußzapfen:
Anschluß:

Messwerte:

Soll‐ zunehmend Fehler Soll‐ Ist‐Wert abnehmend Fehler
Wert (Prüfling) [°C] Wert (Normal) (Prüfling) [°C]
10,0 10,2 0,19 10,0 10,0160 10,2 0,18
40,0 40,2 0,20 40,0 40,0040 40,2 0,20
90,0 90,2 0,21 90,0 89,9980 90,2 0,20

Berechnungen:
Max. Abweichung: 0,21 °C

0,18 °C
Hysterese: 0,01 °C

Ergebnis: Das Messgerät hält die vom Hersteller angegebene Toleranzgrenze ein.
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